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RESUMEN
En esta investigacio´n se uso´ una planta experimental conformada por un banco de pruebas de
transferencia de masa instrumentado, en este prototipo experimental se llevaron a cabo pruebas
de transferencia de masa en el absorbedor, midiendo el cambio de presio´n y temperatura de los
flujos que interactu´an en e´l, estos datos fueron u´tiles para describir la fı´sica de los feno´menos
de transporte en el absorbedor, permitiendo realizar un estudio parame´trico para mapear la
transferencia de masa en funcio´n de las variables de proceso. Finalmente, los datos obtenidos
de la interaccio´n de las variables fueron suministrados a una red neuronal para el modelado del
proceso de absorcio´n.
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ABSTRACT
In this research, an experimental plant consisting of an instrumented mass transfer test
bench was used. In this experimental prototype, mass transfer tests were carried out on the
absorber, measuring the change in pressure and temperature of the flows that interact in it,
these data were useful to describe the physics of the transport phenomena in the absorber,
allowing to perform a parametric study to map the mass transfer in the function of the process
variables. Finally, the data obtained from the interaction of the variables were supplied to a
neural network for the modeling of the absorption process.
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Capı´tulo 1
Introduccio´n
En el capı´tulo introductorio del presente trabajo se desarrolla el planteamiento y la justifi-
cacio´n del problema a tratar, ası´ como los objetivos e hipo´tesis y por u´ltimo el estado del arte
con el fin de contextualizar la investigacio´n.
1.1 Problema y justificacio´n
La sobrepoblacio´n mundial y su constante demanda de recursos naturales, los cuales son
utilizados sin medida para el desarrollo global actual, han ocasionado que los combustibles
fo´siles se encuentren al borde del agotamiento, ya que son responsables de suplir ma´s del
80% del consumo energe´tico global[1]. En los u´ltimos an˜os ha sido relevante el crecimiento
del consumo de electricidad en los sistemas de acondicionamiento de aire a nivel industrial y
residencial, pues, se estima que el 15% de la energı´a ele´ctrica producida a nivel mundial es
destinada a la refrigeracio´n[2], dado que aproximadamente el 99% de los equipos comerciales
de refrigeracio´n utilizan ciclos de compresio´n de vapor[3].
En Me´xico en el an˜o 2015 el ı´ndice de independencia energe´tica (relacio´n entre la produccio´n
y el consumo de energı´a) por primera vez en los u´ltimos diez an˜os tuvo una magnitud inferior a
1, pasando de 1.32 en 2005 hasta 0.97 en 2015, mostrando que el paı´s no fue capaz de suplir la
demanda energe´tica interna, siendo las principales fuentes de energı´a los combustibles fo´siles
aportando un 87.2% y las energı´as renovables con una participacio´n de 7.9%[4]. Debido a la
problema´tica energe´tica en Me´xico, muchos esfuerzos han sido realizados para incrementar
2el aprovechamiento de las energı´as renovables, dando de oportunidad a la tecnologı´a de re-
frigeracio´n por absorcio´n, ya que esta pueden utilizar energı´a te´rmica solar, disminuyendo la
marcada dependencia de energı´a ele´ctrica que en su mayorı´a proviene de combustibles fo´siles,
aumentando la produccio´n de energı´a primaria de fuentes renovables.
Los sistemas de refrigeracio´n por absorcio´n ofrecen una opcio´n para suceder los sistemas de
compresio´n meca´nica en el campo de la refrigeracio´n y el aire acondicionado, al comparar-
los, los sistemas de absorcio´n presentan ciertas desventajas como, tener un menor tiempo de
respuesta, precios elevados y Coeficientes de rendimiento menores, y entre las ventajas encon-
tramos que las ma´quinas de absorcio´n, tiene un gran potencial para recuperar calor residual,
bajo consumo ele´ctrico, pueden ser utilizados de manera integrada en sistemas de cogeneracio´n
de energı´a, bajo costo de mantenimiento y reducir la emisio´n de gases de efecto invernadero,
disminuyendo ası´ el consumo directo de electricidad y evitando tanto el potencial de ago-
tamiento del ozono como el potencial de calentamiento global. El enfriamiento por absorcio´n
se puede realizar usando una gran variedad de pares refrigerante/absorbente, de los cuales
el par bromuro de litio/agua es la pareja prometedora para fuentes de calor de baja y media
temperatura y presentar el mayor coeficiente de rendimiento, muchas investigaciones han sido
realizadas procurando superar las desventajas de estos sistemas, por lo cual, se ha desarro-
llado prototipos intentando mejorar el desempen˜o de esta tecnologı´a, centrando su atencio´n en
el absorbedor, el cual, se considerarse como el corazo´n de estos equipos y generalmente es
la parte de mayor costo y volumen, dado que, se llevan a cabo en conjunto los procesos de
transferencia de masa y calor. La aplicacio´n de refrigeracio´n por absorcio´n es restringida al
enfriamiento industrial comu´nmente por su capacidad y volumen, tiene un potencial segmento
de mercado en la produccio´n de frı´o a nivel residencial donde un taman˜o y costo reducidos
son importantes, comu´nmente para el disen˜o de sistemas compactos se hace necesario desa-
rrollar modelos precisos que describan el sistema y de este modo evaluar su desempen˜o; sin
recurrir a la costosa tarea de construccio´n y evaluacio´n de los equipos; dichos modelos pueden
ser descritos por aproximaciones analı´ticas o experimentales[5]. Los enfoques experimen-
tales demandan menos tiempo y esfuerzo, su tiempo de ca´lculo significativamente ma´s corto
cuando esta´n integrados en programas completos de simulacio´n. En contraparte, los modelos
3analı´ticos son muy detallados y especı´ficos, pero ambos comparten el hecho que la prediccio´n
en la mayorı´a de los casos no supera 90%, es por esto que recientemente se ha incrementado
el uso de redes neuronales artificiales para el modelado de sistemas, que en la mayorı´a de los
casos es mayor al 97% en la prediccio´n, las cuales han mostrado un buen ajuste en proble-
mas complejos en los que intervienen muchas variables y la relacio´n entre entradas y salidas
presenta no linealidades[6]. En sistemas de refrigeracio´n las redes neuronales artificiales han
sido u´tiles para el modelado de sistemas de compresio´n de vapor, componentes de sistemas de
regeneracio´n, sistemas de absorcio´n de vapor, prediccio´n de las propiedades del refrigerante,
control de los sistemas de regeneracio´n y caracterı´sticas de cambio de fase de los refrigerantes,
obtenie´ndose gran precisio´n en la prediccio´n de los modelos, por lo cual se propone su uso
para modelar el feno´meno de transferencia de masa como funcio´n de las condiciones internas
y externas en un absorbedor vertical de pelı´cula descendente, equipado con compresor de bajo
diferencial de presio´n y promover un modelo preciso del mismo.
41.2 Objetivos e Hipo´tesis
En la pra´ctica de la ingenierı´a en el campo de la absorcio´n requiere del ca´lculo de coe-
ficientes de transferencia de calor y masa a partir de correlaciones de datos experimentales,
debido a, que los modelos matema´ticos que la rigen son excesivamente complejos y particu-
lares a cada configuracio´n. Es ası´ que en esta investigacio´n se ahonda en el tema de modelado
de la transferencia de masa de un absorbedor de pelı´cula descendente con la siguiente hipo´tesis
y objetivos.
1.2.1 Hipo´tesis
Con el uso de las redes neuronales artificiales es posible modelar con precisio´n los para´metros
de transferencia de calor y masa en un absorbedor vertical de pelı´cula descendente con presio´n
de absorcio´n aumentada por un dispositivo de ventilacio´n.
1.2.2 Objetivo General
Desarrollar un modelo de la velocidad de transferencia de masa en un absorbedor vertical
de pelı´cula descendente con dispositivo de compresio´n utilizando redes neurales artificiales.
1.2.3 Objetivos Especı´ficos
1. Realizar pruebas de absorcio´n de vapor de agua en una pelı´cula de bromuro de litio
acuoso en un sistema de absorcio´n intermitente por pelı´cula descendente.
2. Evaluar las variables que caracterizan el proceso de absorcio´n.
3. Disen˜ar una red neuronal capaz de modelar fidedignamente la absorcio´n de vapor de
agua a partir de los para´metros evaluados en el absorbedor.
4. Evaluar el efecto de un dispositivo de ventilacio´n utilizando el modelo de red neuronal
obtenido.
51.3 Estado de la Te´cnica
Los sistemas de refrigeracio´n por absorcio´n con sus primeras aplicaciones que datan de
hace tres siglos y su posterior rezago en siglo pasado provocado por los sistemas de com-
presio´n meca´nica, han reclamado su valor en las u´ltimas de´cadas, gracias a e´l gran auge de
las energı´as renovables, entre las cuales destaca la energı´a solar, la cual puede proveer energı´a
te´rmica capaz de accionar los ciclos para la produccio´n de frı´o por absorcio´n, los cuales cons-
tan de cuatro elementos ba´sicos como lo son : un generador, un condensador, un evaporador
y por ultimo un absorbedor. El absorbedor es el objeto de mayor intere´s en la bomba de calor
por absorcio´n, debido a que su capacidad para retener vapor de agua proveniente del evapo-
rador, lo cual produce el efecto refrigerante, es lo que define en mayor medida el taman˜o del
equipo de absorcio´n, Entre las propuestas desarrolladas se presenta la inclusio´n de un compre-
sor en serie con el absorbedor que permite elevar la presio´n de absorcio´n y ası´ disminuir el
taman˜o del absorbedor, lo cual, sumado a un modelo fidedigno del sistemas es pieza funda-
mental en el desarrollo de nuevos equipos. Lograr un modelo preciso de un sistema es tarea
difı´cil, dado que, en las abstracciones matema´ticas de un sistemas se hacen consideraciones y
eliminacio´n de variables, las cuales afectan en mayor o menor medida la precisio´n del modelo
propuesto, el modelado matema´tico en los sistemas de absorcio´n ha sido tema de estudio re-
cientemente, es ası´ que se ha estudiado mediante relaciones empı´ricas el control en un equipo
de simple efecto[7], por ecuaciones de conservacio´n de masa, energı´a y componentes, imple-
mentado en Matlab se evalu´a los coeficientes globales de transferencia de calor en el sistema de
absorcio´n[8], tambie´n se estudia el efecto de variables externas e interna sobre el sistema uti-
lizando modelado por software[9]-[10] y modelado por ecuaciones constitutivas[11]-[13]. Por
su parte el modelado por redes neuronales, el cual se ha hecho popular recientemente, tambie´n
ha sido acogido en el campo de la refrigeracio´n, encontra´ndose estudios, entre los cuales se en-
cuentra, la prediccio´n de punto de ebullicio´n y transferencia de calor del refrigerante R22[14],
estimacio´n de coeficiente convectivo de transferencia de calor y caı´da de presio´n a trave´s de
tubos de cobre de R134a[5], modelado y control de la carga de enfriamiento de un condensador
evaporativo[15], determinacio´n de los efectos del cambio del caudal del agua de refrigeracio´n
6en una instalacio´n experimental de bomba de calor meca´nica en la capacidad de enfriamiento
del sistema[16], mejorar la prediccio´n de tensio´n superficial con un menor nu´mero de variables
usando como entrenamiento los datos proporcionados por modelos empı´ricos[17], desarrollo
de un modelo de red neuronal dina´mica de un enfriador de absorcio´n[3] y el desarrollo de un
modelo para determinar los para´metros de eficiencia absorbedor horizontal de pelı´cula des-
cendente para sistemas de refrigeracio´n por absorcio´n[18]. Aunque se presentan una variedad
de estudios frente al modelado de sistemas de refrigeracio´n por me´todos convencionales y
de inteligencia artificial, no se evidencia el uso de redes neuronales para la prediccio´n de los
para´metros de transferencia de calor y masa en absorbedores verticales de pelı´cula descendente
que incluyan un sistema de presurizacio´n, donde se evalue´ si este u´ltimo presenta algu´n efecto
adicional al del aumento de la presio´n en la transferencia de calor y masa, mediante el uso de
redes neuronales artificiales para el modelado de estos para´metros.
Capı´tulo 2
Instalaciones y Procedimientos
Experimentales
En este apartado se describe la planta experimental utilizada para realizar las pruebas de
absorcio´n, ası´ como el equipo instrumental para la medicio´n de las variables que determinaron
los distintos estados del proceso de absorcio´n, adema´s se presenta los me´todos de ca´lculo
utilizados para la reduccio´n de los datos a la variable de intere´s y los resultados experimentales
conseguidos durante la experimentacio´n.
2.1 Sistema de Refrigeracio´n por Absorcio´n
El sistema de refrigeracio´n por absorcio´n es un medio de producir frı´o que, al igual que
en el sistema de refrigeracio´n por compresio´n, aprovecha que las sustancias absorben calor al
cambiar de estado, de lı´quido a gaseoso. Ası´ como en el sistema de compresio´n el ciclo se hace
mediante un compresor, en el caso de la absorcio´n, el ciclo se basa fı´sicamente en la capacidad
que tienen algunas sustancias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como
el agua, en fase de vapor.
en la Figura 2.1 se observa un ciclo continuo de refrigeracio´n solar de u´nico efecto, en el cual
se diferencian los 4 componentes ba´sicos de estos sistemas, un condensador y un generador
en la seccio´n de alta presio´n, y un evaporador y un absorbedor en la parte de baja presio´n. A
diferencia de los sistemas de absorcio´n continuos en los sistemas intermitentes no se emplea
la parte de alta presio´n, ya que los procesos de absorcio´n y desorcio´n se llevan a cabo en
8distintos tiempos, por lo cual es posible usar el absorbedor como elemento de recuperacio´n de
la solucio´n y el evaporador como elemento de condensacio´n.
Figura 2.1 Diagrama de sistema de refrigeracio´n de simple efecto.
2.2 Planta Experimental
En la Figura 2.2 se muestra un esquema del banco de pruebas usado, el cual es un sistema
de refrigeracio´n intermitente, que consiste de un cilindro vertical de 850 mm de altura y 250
mm de dia´metro en acero inoxidable, y tiene una divisio´n que separa el contenedor en dos re-
giones unidas verticalmente por un conducto que permite el flujo de vapor de agua entre ellas.
La parte superior del sistema es un intercambiador de calor de tubos y coraza (Absorbedor)
acoplado a un sistema de bombeo para la recirculacio´n de la solucio´n de bromuro de litio,
la seccio´n inferior es un depo´sito para agua provisto de resistencias ele´ctricas que simulan la
carga te´rmica en el evaporador y un condensador para el proceso de desorcio´n y por u´ltimo un
sistema de bombeo de agua frı´a o caliente como fluido de servicio del intercambiador de calor.
9Figura 2.2 Esquema planta experimental.
2.2.1 Absorbedor
Figura 2.3 Absorbedor de pelı´cula descendente.
El intercambiador de calor mostrado en la Figura 2.3 consta de:
• Un distribuidor de solucio´n ubicado a 5 milı´metros de la tapa superior del contenedor
superior, es una la´mina circular con agujeros de 2 milı´metros distribuidos en toda la
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superficie, la cual toma la solucio´n proveniente del sistema de recirculacio´n y la dispersa
sobre la seccio´n de absorcio´n.
• Una seccio´n de absorcio´n en el segmento central, es un intercambiador de calor de tubos
y coraza de flujo en contracorriente, en el que hay un paso por la carcasa y un paso por
los tubos. El banco de tubos del intercambiador de calor esta´ formado por 43 tubos de
12.7 mm de dia´metro exterior y 1.25 mm de espesor de pared de 10 pulgadas longitud,
con pulido interno y externo, arreglados triangularmente con 20 mm de distancia entre
centros. En la carcasa se encuentran placas deflectora para el direccionamiento del fluido
refrigerante del absorbedor ubicadas a 50 mm de distancia entre sı´ y 3/4 del a´rea de la
seccio´n circular.
• La seccio´n inferior un espacio anular de 6 y 10 pulgadas de dia´metro, interior y exterior,
respectivamente, para almacenamiento de la solucio´n, y un desprendimiento lateral que
sirve de alimentacio´n para la bomba de recirculacio´n.
• Y un sistema de bombeo lateral que recircula la solucio´n de bromuro de litio/agua ha-
cia el distribuidor, en el cual, el principal componente es una bomba modelo BP-1209
(Figura 2.4 ). La potencia de la bomba es controlada por un dispositivo dimmer de 400
w, que permite la variacio´n del flujo de la solucio´n recirculada.
Figura 2.4 Bomba Bp-1209.
2.2.2 Deposito Inferior
Como se menciono´ anteriormente en la parte inferior se encuentra un deposito, el cual hace
las veces de evaporador cuando las resistencias de calentamiento son encendidas, conectadas
a un regulador de potencia que simulan diferentes cargas te´rmicas, produciendo el vapor que
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sera´ absorbido por la pelı´cula de bromuro de litio acuoso en el intercambiador de calor superior.
Este contenedor tambie´n sirve de acumulador de condensados, provenientes de un condensador
descrito en la patente US PATENT 6478080, cuando se realiza el proceso de desorcio´n en el
intercambiador de calor de la parte superior.
2.2.3 Sistema de Fluido de Servicio
El proceso de absorcio´n de vapor de agua por parte del bromuro de litio acuoso es una
reaccio´n exote´rmica, la energı´a desprendida provoca un aumento en la temperatura de la solucio´n,
lo cual inhibe el proceso de absorcio´n, por lo tanto es indispensable retirar este exceso de ener-
gı´a calorı´fica, para lo cual se dispone de un tanque con agua a tempera adecuada para retirar el
calor del absorbedor que es bombeado a trave´s de la carcasa del intercambiador de calor.
2.3 Instrumentacio´n
El banco de pruebas esta´ equipado en distintos puntos de instrumentos para la medicio´n de
temperatura, presio´n y flujos. El caudal ma´sico de recirculacio´n en el absorbedor y de fluido
de servicio en el intercambiador de calor, son medidos utilizando sensor de flujo modelo YF-
S201. Los transductores de presio´n absoluta, modelo PX309-015AI, miden la presio´n en el
absorbedor, la temperatura en los diferentes puntos es medida por termopares tipo K, Todos
los instrumentos se encuentran conectados a un controlador SNAP PAC R1 de Opto22, para
el monitoreo y almacenamiento de datos. Las especificaciones de la instrumentacio´n utilizada
son discutidas a continuacio´n.
2.3.1 Termocuplas
Termopares de Cromel-Alumel (Nı´quel-Cromo Vs Nı´quel-Aluminio) de unio´n sin conexio´n
a tierra, de 1.6 mm de dia´metro en vainas hechas de acero inoxidable 304 de 6.4 mm de
dia´metro, con cuerdas 1/4 de pulgada. NPT y cables conductores de grado de termopar 20
AWG, aislados con fibra de vidrio y cubierta de acero inoxidable trenzada, se usaron para
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medir temperaturas de vapor, solucio´n y del fluido de servicio en todo el banco de pruebas.
Los termopares fueron conectados directamente a un mo´dulo SNAP-AITM-8 de Opto22.
Figura 2.5 Termopar OMEGA TC-T-NPT-U-72.
2.3.2 Transductores de Presio´n
Las mediciones de presio´n son primordiales para una interpretacio´n acertada de las fuerzas
impulsoras de la absorcio´n. Las presiones absolutas se midieron en las partes superior e inferior
del absorbedor. El modelo de sensor usado pertenece a la serie PX309 de OMEGA que utiliza
un sensor de silicio de alta precisio´n, protegido por un diafragma de acero inoxidable, inundado
de aceite. Los sensores de salida de corriente de 4 a 20 mA y voltaje de alimentacio´n de 9 a 30
Vcc, presentan una banda de error total (incluye linealidad, histe´resis, repetitividad, histe´resis
te´rmica y errores te´rmicos, sin incluir precisio´n de ajuste de cero y spam): ±1.0%. Los trans-
misores de presio´n fueron conectados en serie a un mo´dulo SNAP-AIMA-8 de Opto22.
Figura 2.6 Transductor de presio´n OMEGA PX309-015AI.
2.3.3 Flujometros
La medicio´n de caudal se realiza con el sensor de flujo YF-S201, esta´ constituido por una
carcasa de pla´stico, un rotor y un sensor de efecto Hall, que realiza la medicio´n de pulsos
por unidad de tiempo, que guarda proporcionalidad con el caudal que circula a trave´s de e´l.
Entre sus datos te´cnicos se listan: voltaje de trabajo entre 5 y 18 V CC, salida TTL de 5V,
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medicio´n de caudal de 1 a 30 litros/minuto, tiempo de subida y caı´da de la salida: 0.04 y 0.18
µs, 450 pulsos por litros, la frecuencia del pulso varı´a dependiendo de la velocidad de flujo,
la presio´n del fluido y la orientacio´n del sensor, ofreciendo ±10% de precisio´n, por lo cual se
hizo necesaria la calibracio´n en campo de cada caudalimetro utilizado aumentando la precisio´n
hasta 1%. Los caudalimetros se conectaron a un mo´dulo SNAP-IDC5D de Opto22.
Figura 2.7 Sensor de caudal YF-S201.
2.3.4 Sistema de Adquisicio´n de Datos
El sistema de adquisicio´n de datos consiste de un controlador SNAP-PAC-R1 y mo´dulos
de adquisicio´n de datos digitales y analo´gicos de temperatura y de corriente. El sistema de
adquisicio´n de datos monitorea las temperaturas, presiones y flujos en la planta experimental.
Los datos se escanean cada 10 segundos durante el periodo de prueba, que varı´a conforme la
solucio´n de bromuro de litio pasa de una concentracio´n de 0.65 a 0.55 (p/p) y son almacenados
en una base de datos, para su posterior ana´lisis.
A continuacio´n se describen cada uno de los elementos constituyentes de sistema de adquisicio´n
de datos:
• SNAP-PAC-R1: Este controlador proporciona control, comunicacio´n y procesamiento
de entrada/salida, tiene un procesador de 200 MHz de 32 bits ColdFire 5475 con unidad
de punto flotante integrado (FPU), posee dos interfaces de red Ethernet independientes y
un puerto serie RS-232. El SNAP-PAC-R1 se programa utilizando el software PAC Con-
trol, el cual es una herramienta basada en diagrama de flujo para desarrollar aplicaciones
de control. Todos los datos de variables de estrategias y puntos de entrada/salida esta´n
disponibles para accesar utilizando el servidor HTTP / HTTPS incorporado y la API
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RESTful, con datos entregados en formato JSON. El controlador se monta en un basti-
dor de montaje SNAP PAC con hasta 16 mo´dulos de entrada/salida digitales, analo´gicas,
seriales y de propo´sito especial.
Figura 2.8 Controlador OPTO22 SNAP-PAC-R1.
• SNAP-AITM-8: Este mo´dulo de entrada analo´gica proporciona ocho canales de entrada
de termopar o milivoltios. Cada canal puede configurarse individualmente para adquirir
un termopar de tipo B, C, D, E, G, J, K, N, R, S o T o de -75 a +75 mV, -50 a +50 mV,
o -25 a +25 mV de entrada, adema´s de proporcionar aislamiento de transformador para
reducir el ruido y problemas de instalacio´n, las especificaciones te´cnicas se muestran en
el ape´ndice A.
Figura 2.9 Modulo OPTO22 SNAP-AITM-8.
• SNAP-AIMA-8: Este mo´dulo de entrada analo´gica brinda 8 canales de entrada de corri-
ente de -20 mA a +20 mA. El mo´dulo no proporciona corriente de excitacio´n de bucle.
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Aunque los ocho canales no esta´n aislados entre sı´, el mo´dulo esta´ aislado por transfor-
madores y esta´ aislado o´pticamente de otros mo´dulos y dispositivos, las especificaciones
te´cnicas se listan en el ape´ndice A.
Figura 2.10 Modulo OPTO22 SNAP-AIMA-8.
• SNAP-IDC5D: Este mo´dulo de entrada digital provee cuatro canales de entrada de 2.5-
28 VCC. Cada canal detecta el estado de encendido/apagado. El mo´dulo tiene conectores
removibles montados en la parte superior para facilitar el acceso al cableado de campo,
ası´ como tambie´n LEDs especı´ficos del canal para una resolucio´n de problemas conve-
niente, sus especificaciones te´cnicas se encuentran en el ape´ndice A.
Figura 2.11 Modulo OPTO22 SNAP-IDC5D.
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2.4 Suavizado de las Sen˜ales
Para apreciar mejor el comportamiento de las variables medidas se hace indispensable el
filtrado de las sen˜ales, debido al ruido electro´nico an˜adido por cuenta de la instrumentacio´n
usada para la medicio´n provoca fluctuaciones en las variables medidas. Debido a esto en la
presente investigacio´n se usa un filtro morfolo´gico de tipo mediana, el cual puede eliminar el
ruido impulsivo, manteniendo los bordes de la sen˜al[19]. El filtrado se consigue mediante la
ecuacio´n 2.1 y su implementacio´n en matlab se observa en el ape´ndice B:
ξµ = Xµ(Xµ(y)) (2.1)
2.5 Propiedades Fı´sicas y Termodina´micas de Bromuro de Litio
Acuoso y Agua Saturada
Para la obtencio´n de las variables de intere´s, sumado a las medidas es necesario conocer
las propiedades fisicoquı´micas de las substancias utilizadas, es por esto que a continuacio´n se
listan las propiedades fisicoquı´micas para el agua pura y para bromuro de litio acuoso.
2.5.1 Propiedades del Agua Pura
Entre las propiedades fı´sicas del agua saturada, que le hacen destacar como refrigerante, se
resalta su elevado calor latente de evaporacio´n, puesto que para conseguir cierto efecto refrige-
rante se requiere de un bajo flujo ma´sico comparado con otros refrigerantes. A continuacio´n se
presentan los modelos obtenidos por aproximacio´n de los datos experimentales expuestos por
cengel[20] para un rango de temperatura entre 0.01 y 100 ◦C, que se observan en el ape´ndice
C.
• Presio´n de Saturacio´n (kPa):
Psat = 9.587E − 7 · T 4 − 3.268E − 5 · T 3 + 0.003571 · T 2 + 0.016822 · T + 0.6712
R2 = 0.9997
(2.2)
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• Densidad de Lı´quido (kg/m3):
ρLiq = 1.54E − 5 · T 3 − 0.00592 · T 2 + 0.01926 · T + 1000
R2 = 0.9998
(2.3)
• Densidad de Vapor (kg/m3):
ρV ap = 8.257E − 7 · T 3 − 3.728E − 5 · T 2 + 0.001397 · T + 0.0005054
R2 = 0.9998
(2.4)
• Entalpı´a de Vaporizacio´n (kJ/kg):
hV ap = −2.434 · T + 2503
R2 = 0.9997
(2.5)
• Calor Especı´fico de Lı´quido (J/kg·K):
CpLiq = 3.178E − 6 · T 4 − 0.0007791 · T 3 + 0.07586 · T 2 − 2.963 · T + 4217
R2 = 0.9978
(2.6)
• Calor Especı´fico de Vapor (J/kg·K):
CpV ap = 5.536E − 5 · T 3 + 0.007626 · T 2 + 0.3656 · T + 1855
R2 = 0.999
(2.7)
• Conductividad Te´rmica de Lı´quido (W/m·K):
KLiq = −9.484E − 6 · T 2 + 0.002136 · T + 0.56
R2 = 0.9998
(2.8)
• Conductividad Te´rmica de Vapor (W/m·K):
KV ap = 2.831E − 7 · T 2 + 5.18E − 5 · T + 0.01707
R2 = 0.9999
(2.9)
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• Viscosidad Dina´mica de Lı´quido (kg/m·s):
µLiq = −2.544E − 9 · T 3 + 5.707E − 7 · T 2 − 4.654E − 5 · T + 0.001746
R2 = 0.9979
(2.10)
• Viscosidad Dina´mica de Vapor (kg/m·s):
µV ap = 5.115E − 11 · T 2 + 2.568E − 8 · T + 9.203E − 6
R2 = 0.9999
(2.11)
2.5.2 Propiedades del Bromuro de Litio Acuoso
Las propiedades fisicoquı´micas de la mezcla bromuro de litio/agua dependen de la con-
centracio´n en porcentaje de masa de Bromuro de Litio en agua, la presio´n y la temperatura,
en el diagrama PTX conocido como diagrama de du¨hring recomendado por ASHARE, se re-
presenta gra´ficamente la relacio´n entre estas variables, Ası´ como el diagrama de Merkel que
representa la entalpı´a de la disolucio´n en funcio´n de la concentracio´n y la temperatura de la
misma, se pueden observar en el ape´ndice, y las correlaciones usadas para el ca´lculo de estas
propiedades, se listan a continuacio´n[21][22].
• Temperatura de la Solucio´n (◦C):
t =
3∑
n=0
Bn ·Xn + t′
3∑
n=0
An ·Xn (2.12)
• Temperatura del Refrigerante (◦C):
t′ =
(
t−
3∑
n=0
Bn ·Xn
)
/
3∑
0
An ·Xn (2.13)
• Presio´n de Saturacio´n (kPa):
Log(P ) = C +
D
T ′
+
E
T ′2
(2.14)
• Temperatura de Refrigerante (K):
T ′ =
−2E
D + [D2 − 4E(C − Log(P ))]0 .5 (2.15)
donde,
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n An Bn *
0 -2.00755 124.937 C =7.05
1 0.16576 -7.71649 D =-1596.49
2 -3.133362E-3 0.152286 E =-104095.5
3 1.97668E-5 -7.9509E-4 *
Tabla 2.1: Coeficientes de correlacio´n para diagrama de Du¨hring
para bromuro de litio en solucio´n.
estas aproximaciones experimentales son va´lidas en los siguientes rangos de condi-
ciones:
−15 < t′ < 110◦C
5 < t < 175◦C
45 < X < 70%LiBr
• Entalpı´a de la Solucio´n (kJ/kg):
hsol =
4∑
n=0
An ·Xn + t
4∑
n=0
Bn ·Xn + t2
4∑
n=0
Cn ·Xn (2.16)
donde,
n An Bn C
0 -2024.33 18.2829 -3.7008214E-2
1 163.309 -1.1691757 2.8877666E-3
2 -4.88161 3.248041E-2 -8.1313015E-5
3 6.302948E-2 -4.034184E-4 9.9116628E-7
4 -2.913705E-4 1.8520569E-6 -4.4441207E-9
Tabla 2.3: Coeficientes de correlacio´n para diagrama de Merkel
para bromuro de litio en solucio´n.
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son los coeficientes de aproximacio´n experimental para las siguientes condiciones:
15 < t < 165◦C
40 < X < 70%LiBr
• Densidad de la Solucio´n (kg/m3):
ρsol =
5∑
j=1
Xj−1 [G0,j + T (G1,j + T ·G2,j)] (2.17)
donde,
Gi,j j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5
i=0 9.991E2 7.74931 5.36509E-3 1.34988E-3 -3.08671E-6
i=1 -2.39865E-2 -1.28346E-2 2.07232E-4 -9.08213E-6 9.94788E-8
i=2 -3.90453E-3 -5.55855E-5 1.09879E-5 -2.39834E-7 1.53514E-9
Tabla 2.5: Coeficientes de correlacio´n densidad de bromuro de
litio en solucio´n.
• Conductividad Te´rmica de la Solucio´n (W/m·K):
KSol = A+B ·X + C ·X2 (2.18)
A = a1 + a2T + a3T
2
B = b1 + b2T + b3T
2
C = c1 + c2T + c3T
2
donde,
n an bn cn
0 -1407.3 38.9855 -0.265025
1 11.0513 -0.240475 1.51915E-3
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2 -1.46741E-2 3.48073E-4 -2.32262E-6
Tabla 2.7: Coeficientes de correlacio´n de conductividad te´rmica
para bromuro de litio en solucio´n.
• Viscosidad de la Solucio´n (kg/m·s):
µSol = 0.01e
A+B
T
+C·ln(T ) (2.19)
A = a1 + a2X + a3X
2
B = b1 + b2X + b3X
2
C = c1 + c2X + c3X
2
donde,
n an bn cn
0 -494.122 28606.4 70.3848
1 16.3967 -934.568 -2.35014
2 -0.14511 8.52755 0.0207809
Tabla 2.9: Coeficientes de correlacio´n de la viscosidad para bro-
muro de litio en solucio´n.
2.6 Reduccio´n de Datos
Como fue dicho, el sistema utilizado para las prueba fue un sistema intermitente, el cual
es un sistema cerrado que solo permite el intercambio de energı´a con el medio circundante.
Para su estudio, resulta conveniente dividirlo en tres subsistemas abiertos (agua, solucio´n y
vapor), en los cuales existe transferencia de masa y energı´a como se muestra en la Figura
2.12, dentro del sistema se presenta la evaporacio´n del agua contenida en la parte inferior,
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que produce el efecto refrigerante, este vapor inunda todo el contenedor llegando hasta la
seccio´n del intercambiador de calor donde es absorbido por la solucio´n de bromuro de litio,
dicha absorcio´n produce calor que es retirado por el agua de servicio que circula a trave´s de la
carcasa del intercambiador de calor.
Figura 2.12 Sistema de absorcio´n con zonas.
Al ser un sistema intermitente cambia continuamente, por lo que los modelos que gobiernan
la evolucio´n de las variables de estado dentro del sistema son de tipo transitorio, y se listan a
continuacio´n:
Basados en la primera ley de la termodina´mica o ley de la conservacio´n de la energı´a todo
proceso esta´ gobernado de manera general por la siguiente ecuacio´n:
{Acumulacio´n} = {Entrada}+ {Generacio´n} − {Salida} − {Consumo} (2.20)
con base en la ecuacio´n 2.20 las ecuaciones que describen el comportamiento del sub-
sistema ”agua” esta´n dadas por un balance de energı´a (ecuacio´n 2.21) y un balance de masa
(ecuacio´n 2.22), los cuales se muestran a continuacio´n:
dUagua
dt
= Q˙in + Q˙amb − m˙V ap · hV ap (2.21)
23
dMagua
dt
= −m˙V ap (2.22)
de la ecuacio´n 2.21 se despeja el para´metro ˙mV ap,
m˙V ap =
Q˙in + Q˙amb − dUaguadt
hV ap
(2.23)
en el subsistema ”solucio´n”, la variacio´n dela masa se expresa como se muestra en la
ecuacio´n 2.24 y la variacio´n en la energı´a se representa en la ecuacio´n 2.25:
dMSol
dt
= m˙V ap (2.24)
dUsol
dt
= m˙Sol−in · hSol−in − m˙Sol−out · hsol−out − Q˙abs (2.25)
el cambio en la masa de vapor en el contenedor esta expresado por:
dMV ap
dt
= m˙V ap − m˙abs (2.26)
con la cual se obtiene el flujo ma´sico de absorcio´n expresado como:
m˙abs = m˙V ap − dMV ap
dt
(2.27)
como la relacio´n de las variables esta´ dada por ecuaciones de estado transitorio, que son
la relacio´n entre la variacio´n presentada en un para´metro (P ) y la variacio´n tiempo en que se
presentan estos estados (ecuacio´n 2.28), se hace necesario conocer el estado inicial del proceso
y cada uno de los estados subsecuentes durante la experimentacio´n.
dP
dt
=
Pi − Pi−1
ti − ti−1 (2.28)
los distintos estados del proceso se calculan con el empleo las ecuaciones la energı´a interna
del agua (ecuacio´n 2.29), energı´a interna de la solucio´n (ecuacio´n 2.30) y la masa de vapor que
es determinada por la ecuacio´n de estado de los gases ideales (ecuacio´n 2.31):
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Uagua = Magua · Cpagua · Tagua (2.29)
Usol = Msol ·Hsol (2.30)
MV ap =
PMagua · PV ap · VV ap
R · TV ap (2.31)
los para´metros Cpagua y Hsol se calculan por las ecuaciones 2.6 y 2.16.
el volumen de vapor es calculado por:
VV ap = V − MSol
ρsol
− MSol
ρsol
(2.32)
la concentracio´n inicial del de la solucio´n es calculada por el me´todo de Newton-Raphson
(ecuacio´n 2.33) con la ecuacio´n 2.17 a partir de la determinacio´n de la densidad por gravimetrı´a.
Xn+1 = Xn − f(Xn)
f ′(Xn)
(2.33)
2.7 Resultados Experimentales
La experimentacio´n se llevo´ acabo determinando en primera instancia el estado inicial del
sistema con la determinacio´n de la concentracio´n de la solucio´n alimentada al sistema con el
uso de la ecuacio´n 2.33, la determinacio´n de la cantidad de masa de solucio´n y agua alimen-
tadas al sistema por diferencia de masas, estos valores se muestran en la tabla que se muestra a
continuacio´n:
Parametro Magnitud
Xsol 59,76%
Msol 3208g
Magua 1553 g
Tabla 2.10 Condiciones iniciales del sistema.
25
Seguido se encienden las bombas de recirculacio´n de bromuro de litio y de recirculacio´n
del agua de servicio del absorbedor, todas las variables son monitoreadas por el sistema de
OPTO22 y almacenadas con node-red en una base de datos administrada por phpMyAdmin,
con una frecuencia de muestreo de 1 segundo. Las variables medidas son filtradas con el uso
del filtro mostrado en la ecuacio´n 2.1 y procesadas con la metodologı´a expuesta en la seccio´n
2.6.
Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes apartados.
2.7.1 Implementacio´n del Filtro
Los para´metros medidos que fueron suavizados son, presio´n superior e inferior en el ab-
sorbedor, temperatura del evaporador, temperatura de entrada y salida de la solucio´n, Tempe-
ratura a la entrada y salida del lı´quido refrigerante y temperatura ambiente. Los resultados del
suavizado se pueden observar en la Figura 2.13.
2.7.2 Absorcio´n de Vapor de Agua
La absorcio´n de vapor de agua en la solucio´n de bromuro de litio es influenciada por mu-
chos factores internos y externos, que pueden tener mayor o menor peso, en este estudio estas
variables han sido reducidas a 8, las cuales son listadas a continuacio´n:
• Caudal de recirculacio´n de bromuro de litio (Cabs).
• Caudal de Fluido de servicio del intercambiador de calor(Ccooler).
• Concentracio´n de la solucio´n (Xsol).
• Presio´n de absorcio´n (Pabs), que es la media entre las presiones de entrada y salida del
absorbedor.
• Temperatura de evaporacio´n (Teva).
• Temperatura de la solucio´n (Tsol), que es la media entre las temperaturas de entrada y
salida del absorbedor.
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• Temperatura del fluido de servicio (Tcooler), que es la media entre las temperaturas de
entrada y salida del intercambiador de calor.
• La presencia o no del ventilador (V ).
La variacio´n de cada una de estas variables en el experimento se lista en la siguiente tabla:
Para´metro Mı´nimo Ma´ximo
Cabs[L/min] 1.7197 4.4210
Ccooler[L/min] 10.3586 11.0958
Xsol[%] 52.539 59.1237
Pabs[kPa] 0.9921 1.985
Teva[
◦C] 7.298 18.1296
Tsol[
◦C] 19.6525 23.3526
Tcooler[
◦C] 18.6111 22.3032
V 0 1
Mabs[g/s ·m2] 6.1688E-4 0.5865
Tabla 2.11 Variacio´n de los para´metros en el experimento.
La variacio´n del flujo de absorcio´n respecto a la temperatura y la concentracio´n se presenta
gra´ficamente en la Figura 2.14.
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(a) Presio´n de entrada del absorbedor (b) Presio´n de salida del absorbedor
(c) Temperatura de Evaporador (d) Temperatura de entrada del absorbedor
(e) Temperatura de salida del absorbedor (f) Temperatura de entrada del refrigerante
(g) Temperatura de salida del refrigerante (h) Temperatura Ambiente
Figura 2.13 Aplicacio´n de filtro morfolo´gico a variables monitoreadas.
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(a) (b)
Figura 2.14 Variacio´n de la velocidad de absorcio´n.
Capı´tulo 3
Modelado con Redes Neuronales Artificiales
En este capı´tulo se describe la estructura de una red neuronal, el tratamiento realizado a los
datos para el posterior entrenamiento de la red neuronal y los criterios para la seleccio´n de la
arquitectura de la red neuronal que mejor representa los datos.
3.1 Estructura de la Red Neuronal Artificial
Las redes neuronales artificiales son inspiradas en los procesos bilo´gicos del cerebro hu-
mano donde las neuronas son interconectadas para procesar una gran cantidad de informacio´n.
Las redes neuronales son sistemas adaptativos que pueden ser entrenadas para realizar una
funcio´n especı´fica, para lo cual necesita un arreglo de datos de entrada y salida.
En la Figura 3.1 se muestra la unidad ba´sica de una red neuronal, la neurona, las neuronas
dentro de la red se encuentran agrupadas en capas y al conjunto de ma´s de una de estas capas
interconectadas, es lo que se conoce como red neuronal artificial. La interconexio´n entre neu-
ronas se nombra como pesos, estos pesos varı´an para modelar complejas relaciones entre los
conjuntos de entrada y salida.
Figura 3.1 Neurona artificial.
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La funcio´n de transferencia o funcio´n de activacio´n se encuentra a la salida de cada neurona,
las funciones usualmente usadas en las capas de entrada y ocultas son las funciones tangente
sigmoidea (tansig) que se presenta en la ecuacio´n 3.1, y en la capa de salida la funcio´n lineal
(pureline) en la ecuacio´n 3.2.
f(x) =
2
1 + e−2·x
− 1 (3.1)
f(x) = x (3.2)
Las redes neuronales generalmente presentan una capa de entrada y una capa de salida,
y entre estas dos capas se encuentra las capas ocultas. Las capas de entrada y salida presen-
tan igual nu´mero de neuronas como variables de entrada y salida existan. Las capas ocultas
procesan la informacio´n y la entregan desde la capa de entrada, pasando por funciones de
transferencia, hasta la capa de salida, el nu´mero de neuronas en las capas ocultas depende de
la precisio´n requerida por el modelo.
Por lo expuesto en este apartado, la arquitectura de la red neuronal artificial, para el presente
caso de estudio, esta´ representada en la Figura 3.2, una red neuronal de 3 capas, con 8 neuronas
en la capa de entrada, 1 neurona en la capa de salida, la funcio´n de transferencia en las capas de
entrada y oculta, y funcio´n de trasferencia lineal en la capa de salida, la seleccio´n del nu´mero
n de neuronas en la capa oculta se expondra´ en los siguientes apartados.
Figura 3.2 Arquitectura red neuronal en estudio.
3.2 Entrenamiento de RNA
El entrenamiento de la red neuronal artificial se realizo´ con el paquete de funciones nntool
del programa MATLAB R2013a, los para´metros de entrenamiento usados en la interfaz fueron:
• Tipo de red: ”Feed-forward backpropagation”
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• Funcion de entrenamiento: ”TRAINGDM”
• Adaptacion de la funcion de aprendizaje: ”LEARNGDM”
• Funcion de error: ”MSE”
• Iteraciones: 500000
• Tiempo: ”inf”
• Objetivo: 0
• Minimo gradiente: ”1E-5”
• Maximo de Errores: 1000
• Rata de aprendizaje: 0.01
• mc: 0.9
3.2.1 Normalizacio´n de Datos
La normalizacio´n de datos es requerida para garantizar la influencia de cada una de las
variables de entrada en el modelo, la normalizacio´n consistio´ en aplicar una transformacio´n
lineal de los valores de entrada en el rango [-1,1]. Como la funcio´n de transferencia de las
capas ocultas es tansig las entradas se normalizan en el rango [-0.9 , 0.9], ası´ los datos de
entrada Ii son transformados a un nuevo valor Pi con la siguiente ecuacio´n:
Pi = 1.8 ·
(
Ii − Imin
Imax − Imin
)
− 0.9 (3.3)
3.3 Seleccio´n de RNA
La principal caracterı´stica de las redes neuronales artificiales es que pueden aprender de su
ambiente, lo cual no es ma´s que la capacidad de incrementar su ajuste a los datos de entrada
y salida, para esto se uso´ la metodologı´a de back-propagation, la cual usa un algoritmo de
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gradiente descendente con momentum que hace una comparacio´n entre la salida de la red y
el dato de salida proporcionado e itera hasta un valor aceptable de tolerancia. No existe un
me´todo preciso para la seleccio´n de la mejor arquitectura de una red neuronal por lo cual, el
nu´mero de neuronas en la capa oculta se encuentra por ensayo y error, aunque algunos autores
sugieren la ecuacio´n 3.4 para calcular el nu´mero de neuronas requeridas en la capa oculta para
el ajuste, donde I es el nu´mero de entradas, O es el nu´mero de salidas y TD es el nu´mero de
muestras para entrenamiento. En este trabajo se hace un barrido de neuronas ocultas desde 1
hasta alcanzar el sugerido en la ecuacio´n 3.4.
NNHL =
1
2
(I +O) +
√
TD (3.4)
Para la seleccio´n de la red se hizo uso de varios estadı´sticos los cuales se detallan a
continuacio´n.
3.3.1 Funcio´n de Error
La funcio´n de error cuadrado medio (ecuacio´n 3.5) es la usada para medir el rendimiento
del ajuste entre los datos experimentales y los modelados por la red neuronal, donde asim es
el valor obtenido de la red, aexp es el valor experimental de la salida, N es el nu´mero de datos
usados y por u´ltimo i es un contador de datos.
MSE =
√√√√ 1
N
N∑
i=1
(
asim(i) − aexp(i)
)2 (3.5)
en la Figura 3.3 se muestra la variacio´n del error cuadrado medio del entrenamiento de
distintas redes neuronales con diferente nu´mero de neuronas en la capa oculta, despue´s de
500000 iteraciones, se observa que el MSE para todos los casos es menor a 0.001 y se obtiene
un resultado mı´nimo en 30 neuronas en la capa oculta. En el ape´ndice D se muestra el resultado
grafico del efecto del nu´mero de iteraciones sobre el mse para cada arquitectura, donde se
aprecia que no hay divergencia del mse entre los conjuntos entrenamiento y evaluacio´n, lo
cual es un criterio de seleccio´n de la red neuronal, debido a esto y por la poca diferencia en
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la magnitud del MSE de todas las redes evaluadas, que el MSE no aporta mayor peso para la
seleccio´n de la arquitectura en el presente estudio.
Figura 3.3 Error cuadrado medio vs Neuronas en la capa oculta.
3.3.2 Coeficiente de Determinacio´n
El coeficiente de determinacio´n denominado R2, determina la calidad del modelo para
replicar los resultados, y la proporcio´n de variacio´n de los resultados que puede explicarse por
el modelo. En la Figura 3.4 se observa la evolucio´n del coeficiente de determinacio´n para las
distintas arquitecturas analizadas, donde se aprecia que todas presentan un ajuste de los datos
mayor 0.989 con excepcio´n de la arquitectura con una neurona en la capa oculta, es por esto
que este estadı´stico no se toma como referencia para la seleccio´n de la red.
Figura 3.4 Coeficiente de determinacio´n vs Neuronas en la capa oculta.
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En el ape´ndice E se aprecia el resultado grafico para el coeficiente de determinacio´n de los
conjuntos de entrenamiento y evaluacio´n para las distintas arquitecturas.
3.3.3 Confrontacio´n Visual
Como se vio en los apartados anteriores los estadı´sticos mse y R2 no son suficientes para
determinar la mejor arquitectura de red neuronal artificial que mejor describa el sistema en
cuanto al para´metro de absorcio´n de vapor de agua, por lo que todos los modelos presentan
buen ajuste de los datos experimentales y no es posible observar la presencia de sobre ajuste de
los modelos, por lo que se recurre a la comparacio´n visual de los resultados del modelo con la
utilizacio´n o no del dispositivo de ventilacio´n, En el ape´ndice F se observa el resultado corres-
pondiente de las distintas arquitecturas propuestas. Basados en los resultados mostrados en el
capı´tulo anterior donde se evidencia que la velocidad de absorcio´n es mayor con la utilizacio´n
del dispositivo de ventilacio´n, en la confrontacio´n visual se busca un modelo en el que la di-
ferencia entre la velocidad de absorcio´n con el uso de ventilacio´n y sin esta se presentaran los
menores picos negativos. En la Figura 3.5 se presenta, a la izquierda la velocidad de absorcio´n
con uso y sin uso del dispositivo ventilador, y a la derecha la diferencia de la velocidad de
absorcio´n con ventilador y sin ventilador, para la arquitectura de 3 neuronas en la capa oculta
la cual presenta mejor modelado del sistema.
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura 3.5 Resutados de modelo RNA con 3 neuronas ocultas.
Capı´tulo 4
Implementacio´n del Modelo y Discusio´n
En este capı´tulo se procede al uso del modelo de red neuronal mostrado en la Figura 4.1 para
la simulacio´n del proceso de absorcio´n en diferentes condiciones proceso, y la comparacio´n del
proceso de absorcio´n bajo el efecto del uso del ventilador, la funcio´n de la red se muestra en la
ecuacio´n 4.1.
Figura 4.1 Neurona artificial.
m˙abs = pureline(W
3 · tansig(W 2 · tansig(W 1 · p+ b1) + b2) + b3) (4.1)
Los valores de las matrices W y los vectores b se muestran en el ape´ndice G, la estructura
del vector p se muestra a continuacio´n:
p =

Cabs
Ccooler
Xsol
Pabs
Teva
Tsol
Tcooler
V

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4.1 Simulacio´n del Proceso de Absorcio´n
La simulacio´n del proceso de absorcio´n se muestra como una superficie de respuesta y un
gra´fico de contorno, para lo cual se variaron los para´metros de temperatura en el evaporador
y concentracio´n de la solucio´n como se muestra en la Tabla 4.1 y se mantuvieron el resto de
para´metros en los valores mostrados en la Tabla 4.2.
Para´metro Mı´nimo Ma´ximo
Xsol[%] 55.8314 59.1237
Teva[
◦C] 7.298 12.7138
Tabla 4.1 Para´metros variables para la simulacio´n.
Para´metro Magnitud
Cabs[L/min] 4.1290
Ccooler[L/min] 10.6462
Pabs[kPa] 1.1024
Tsol[
◦C] 21.3095
Tcooler[
◦C] 20.7117
Tabla 4.2 Para´metros fijos para la simulacio´n .
El resultado de la simulacio´n si el uso del ventilador y la simulacio´n con el uso del ven-
tilador se presentan en las Figuras 4.2 y 4.3, respectivamente. En estas figuras se aprecia
claramente que el efecto de la temperatura de evaporador y la concentracio´n de la solucio´n
absorbente presenta la misma tendencia para el proceso con y sin el uso del dispositivo de
ventilacio´n, la cual es una relacio´n directamente proporcional a ambas variables simuladas, es
decir, la velocidad de absorcio´n, aumenta a medida que aumenta la temperatura del evaporador
o la concentracio´n de la solucio´n absorbente y disminuye cuando la temperatura del evaporador
o la concentracio´n del absorbente disminuyen.
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(a) (b)
Figura 4.2 Simulacio´n velocidad de absorcio´n sin ventilador.
se observa en la Figura 4.2 valores negativos para la absorcio´n en los valores ma´s bajos
de temperatura del evaporador y concentracio´n de la solucio´n absorbente, debido que estas
condiciones no fueron alcanzadas por el proceso sin la utilizacio´n del ventilador por lo cual
el modelo nos indica que en estas condiciones el proceso sin ventilacio´n seria contrario al de-
seado, en vez de tener una absorcio´n que provoque efecto refrigerante, tendrı´amos un proceso
de desorcio´n que provoca una elevacio´n en la temperatura en el evaporador.
(a) (b)
Figura 4.3 Simulacio´n velocidad de absorcio´n con ventilador.
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En la Figura 4.3 nos encontramos con valores positivos para todo el rango de simulacio´n,
como resultado de que la temperatura mı´nima fue alcanzada con el uso del dispositivo de ven-
tilacio´n, es ası´ que el modelo muestra magnitudes pequen˜as de absorcio´n siempre superiores a
cero.
El efecto del dispositivo ventilador es la diferencia de la absorcio´n con el uso del ventilador
y la absorcio´n sin el uso del mismo, esto es mostrado en la Figura 4.4, donde se observa
un mayor efecto del dispositivo ventilador cuando aumenta la temperatura del evaporador o
disminuye la concentracio´n de la solucio´n absorbente, y el menor efecto del dispositivo se
obtiene cuando la temperatura del evaporador es mı´nima y la concentracio´n de la solucio´n es
ma´xima.
La mejora en el proceso de absorcio´n es debida principalmente al cambio de transferencia
de masa por conveccio´n natural a transferencia de masa por conveccio´n forzada, es ası´ como
el movimiento del fluido mejora de manera Considerable la transferencia de masa al poner a
disposicio´n de la pelı´cula de solucio´n absorbente mayor diferencial de presio´n de vapor en el
absorbedor.
(a) (b)
Figura 4.4 Efecto del uso de la ventilacio´n en la velocidad de absorcio´n.
4.2 Trabajo Futuro
La principal mejora que puede ser efectuada en el presente trabajo es fortalecer el modelo
neuronal a trave´s del suministro de una mayor cantidad de datos experimentales, ası´ como
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tambie´n, incrementar el nu´mero de variables de entrada al modelo que se ha demostrado tienen
efecto sobre el feno´meno de transferencia de masa, como lo son:
• Dia´metro interior de los tubos del absorbedor
• Longitud de los tubos del absorbedor
• Arreglo de los tubos del absorbedor
• Relacio´n entre potencia de ventilacio´n y a´rea de absorcio´n
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Conclusiones
Este trabajo se da un paso en la produccio´n de conocimiento para fomentar la generacio´n de
tecnologı´a de taman˜o reducido en el a´rea de refrigeracio´n por absorcio´n, reporta´ndose un mo-
delo de red neuronal artificial de la absorcio´n de vapor de agua en una pelı´cula de bromuro de
litio acuoso, con el cual es posible realizar un disen˜o preciso del absorbedor evitando ma´rgenes
de error elevados, debido a la precisio´n del modelo desarrollado, el cual presenta un coeficiente
de determinacio´n de 0.989, por lo cual los resultados obtenidos con este modelo son confiables
y fidedignos.
Las simulaciones realizadas con el modelo obtenido nos muestran que con el uso del dis-
positivo de ventilacio´n se puede alcanzar mayores velocidades de absorcio´n de vapor de agua
en la pelı´cula de bromuro de litio acuoso, llegando a una diferencia de 0.9 gramos de vapor de
agua absorbida bajo las mismas condiciones de proceso en un are de 0.41 m2 y potencia de
ventilacio´n 25 W, lo cual es traducido a 250 W en te´rminos de capacidad refrigerante, adema´s
se determina que existe una diferencia de aproximadamente 3.5 ◦C en la temperatura alcanzada
en el evaporador, entre el proceso de absorcio´n sin ventilacio´n y el proceso de absorcio´n con
ventilacio´n, lo cual que es importante al dimensionar el absorbedor.
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Ape´ndice A: Especificaciones mo´dulos utilizados.
Especificaciones Te´cnicas Mo´dulo SNAP-AITM-8.
Rango de entrada
De -75 mV a +75 mV
De -50 mV a +50 mV
De -25 mV a +25 mV
Lı´mites por encima del rango
De -82.5 a +82.5 mV (rango de +/- 75 mV)
De -55 a +55 mV (rango de +/- 50 mV)
De -27.5 a +27.5 mV (rango de +/- 25 mV)
Resolucio´n
3 microvoltios de -75 mV a +75 mV
2 microvoltios de -50 mV a +50 mV
1 microvoltios de -25 mV a +25 mV
Compensacio´n de temperatura de unio´n
frı´a
Automa´tico cuando se usa con procesadores de E / S de
SNAP
Filtrado de entrada -3 dB a 5 Hz
Datos Frescura (Ma´x) 2.25 s
Rechazo del modo comu´n de DC > -120 dB
Rechazo de modo comu´n de CA > -120 dB a 60 Hz
Ma´xima informacio´n de supervivencia ± 15 voltios
Voltaje de modo comu´n operativo ma´ximo 250 V
Exactitud a escala completa
0.1% (75 microvoltios) @ 75 mV
0.1% (50 microvoltios) @ 50 mV
0.2% (50 microvoltios) @ 25 mV
Deriva: Coeficiente de temperatura de
ganancia
5 microvoltios / ◦ C
Deriva: Coeficiente de temperatura de
compensacio´n
2 microvoltios / ◦ C
Precisio´n del termopar [◦ C] de fa´brica
E,J,K: ± 2.0
B,R,S: ± 5.0
C,D,G: ± 4.0
T,N: ± 3.0
Precisio´n del termopar [◦ C] despue´s de
los comandos de ganancia y
desplazamiento del usuario
E,J,K: ± 0.5
B,R,S: ± 3.0
C,D,G: ± 2.0
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T,N: ± 2.0
Aislamiento 1500 V
requerimientos de energı´a 5 VDC (± 0.15) y 200 mA
Resistencia de entrada 100 megaohms (cada canal)
Temperatura ambiente: almacenamiento
operativo
-20 ◦ C a 70 ◦ C
-40 ◦ C a 85 ◦ C
Torsio´n, tornillos de sujecio´n 4 in-lb (0.45 Nm)
Torsio´n, tornillos conectores 3 in-lb (0.34 Nm)
Aprobaciones de la agencia
SNAP-AITM-8: UL, CE, RoHS, DFARS
SNAP-AITM-8-FM: FM, CE, RoHS, DFARS
Especificaciones Te´cnicas Mo´dulo SNAP-AIMA-8.
Rango de entrada -20 mA a +20 mA
Lı´mites por encima del rango De -22 a +22 mA (rango ± 20 mA)
Resolucio´n 0.8 microamperios
Datos Frescura (Ma´x) 0.28 segundos
Rechazo del modo comu´n de DC > -120 dB
Rechazo de modo comu´n de CA > -120 dB a 60 Hz
Ma´xima informacio´n de supervivencia 36 mA o 9 VDC
Voltaje de modo comu´n operativo ma´ximo 250 V
Exactitud 0.05% (10 microamperios)
DRIFT: Coeficiente de temperatura de
ganancia
30 PPM / ◦ C
DRIFT: Coeficiente de temperatura de
compensacio´n
15 PPM / ◦ C
Aislamiento 1500 V
requerimientos de energı´a 5 VDC (± 0.15) @ 170 mA
Resistencia de entrada - final u´nico 100 ohmios (todos los canales comparten el mismo punto
de referencia)
Temperatura de funcionamiento -20 ◦ C a 70 ◦ C
Temperatura de almacenamiento -40 ◦ C a 85 ◦ C
Torsio´n, tornillos de sujecio´n 4 in-lb (0.45 Nm)
Torsio´n, tornillos conectores 1.7 in-lb (0.19 Nm)
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Ape´ndice B: Script para Suavizado de las Sen˜ales
RSuav40= F i l t r o M o r f o l o g i c o ( var Y , 4 0 ) ;
p l o t ( RSuav40 )
t i t l e ( ’ Suav i zado con mu=40 ’)
x l a b e l ( ’ r o´ t u l o e j e x ’ )
y l a b e l ( ’ r o´ t u l o e j e y ’ )
f u n c t i o n [ Ve c t o r ] = F i l t r o M o r f o l o g i c o ( vl , mu )
aux= v l ;
f o r i =1 :mu
r e l 1 = Prome dio ( aux ) ;
r e l 2 =Med iana ( r e l 1 ) ;
aux= r e l 2
end
V ec to r =aux ;
end
f u n c t i o n [ S a l i d a 1 ] = Med iana ( v )
va =[0 0 0 ] ;
n= l e n g t h ( v ) ;
f o r i =2 : n−1;
va ( 1 ) = v ( i −1);
va ( 2 ) = v ( i ) ;
va ( 3 ) = v ( i + 1 ) ;
medi a =median ( va ) ;
med i ana ( i )= medi a ;
end
medi ana ( 1 ) = ( v ( 1 ) + v ( 2 ) ) / 2 ;
med i ana ( n ) = ( v ( n−1)+v ( n ) ) / 2 ;
S a l i d a 1 = medi ana ;
end
f u n c t i o n [ S a l i d a ] = Prome dio ( va )
n= l e n g t h ( va ) ;
f o r i =2 : n−1
promedio ( i ) = ( ( va ( i −1))+( va ( i ) ) + ( va ( i + 1 ) ) ) / 3 ;
end
promedio ( 1 ) = ( va ( 1 ) + va ( 2 ) ) / 2 ;
promedio ( n ) = ( va ( n )+ va ( n−1 ) ) / 2 ;
S a l i d a =promedio ;
end
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Ape´ndice C: Propiedades Termodina´micas del Agua
Pura
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Ape´ndice D: Evolucio´n del Error Cuadrado medio
para Distintas Arquitecturas
Figura D.1 Error cuadrado medio 1 neurona en la capa oculta
Figura D.2 Error cuadrado medio 2 neuronas en la capa oculta
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Figura D.3 Error cuadrado medio 3 neuronas en la capa oculta
Figura D.4 Error cuadrado medio 4 neuronas en la capa oculta
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Figura D.5 Error cuadrado medio 5 neuronas en la capa oculta
Figura D.6 Error cuadrado medio 10 neuronas en la capa oculta
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Figura D.7 Error cuadrado medio 20 neuronas en la capa oculta
Figura D.8 Error cuadrado medio 30 neuronas en la capa oculta
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Figura D.9 Error cuadrado medio 40 neuronas en la capa oculta
Figura D.10 Error cuadrado medio 50 neuronas en la capa oculta
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Figura D.11 Error cuadrado medio 90 neuronas en la capa oculta
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Ape´ndice E: Evolucio´n del Coeficiente de Deter-
mincio´n para Distintas Arquitecturas
Figura E.1 Coeficiente de determinacio´n 1 neurona en la capa oculta
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Figura E.2 Coeficiente de determinacio´n 2 neuronas en la capa oculta
Figura E.3 Coeficiente de determinacio´n 3 neuronas en la capa oculta
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Figura E.4 Coeficiente de determinacio´n 4 neuronas en la capa oculta
Figura E.5 Coeficiente de determinacio´n 5 neuronas en la capa oculta
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Figura E.6 Coeficiente de determinacio´n 10 neuronas en la capa oculta
Figura E.7 Coeficiente de determinacio´n 20 neuronas en la capa oculta
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Figura E.8 Coeficiente de determinacio´n 30 neuronas en la capa oculta
Figura E.9 Coeficiente de determinacio´n 40 neuronas en la capa oculta
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Figura E.10 Coeficiente de determinacio´n 50 neuronas en la capa oculta
Figura E.11 Coeficiente de determinacio´n 90 neuronas en la capa oculta
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Ape´ndice F: Evolucio´n del Coeficiente de Deter-
mincio´n para Distintas Arquitecturas
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.1 Resutados de modelo RNA con 1 neurona oculta.
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.2 Resutados de modelo RNA con 2 neuronas ocultas.
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(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.3 Resutados de modelo RNA con 4 neuronas ocultas.
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.4 Resutados de modelo RNA con 5 neuronas ocultas.
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(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.5 Resutados de modelo RNA con 10 neuronas ocultas.
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.6 Resutados de modelo RNA con 10 neuronas ocultas.
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(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.7 Resutados de modelo RNA con 20 neuronas ocultas.
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.8 Resutados de modelo RNA con 30 neuronas ocultas.
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(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.9 Resutados de modelo RNA con 40 neuronas ocultas.
(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.10 Resutados de modelo RNA con 2 neuronas ocultas.
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(a) Velocidad de absorcio´n (b) Diferencia en la velocidad de absorcio´n
Figura F.11 Resutados de modelo RNA con 2 neuronas ocultas.
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Ape´ndice G: Matrices de pesos y bias para la red
neuronal seleccionada
W 1 =

1.1858 0.14776 0.2612 −0.92114 0.93507 0.22473 −0.8275 0.5834
0.69078 0.12204 −1.2397 −0.91967 −0.16015 0.8802 1.367 0.095084
0.14087 −0.0038825 −2.0825 −0.77716 −1.0367 −0.13748 −0.14403 −0.065823
−0.20698 0.046488 −0.28426 −0.014346 0.10335 −1.6716 0.79006 0.31515
0.62272 −0.27741 −0.85988 −1.0186 0.20936 0.86784 −0.37557 0.6103
−0.22342 0.0034396 −0.31483 0.83146 0.8699 −0.58977 0.29822 −0.84026
−1.099 0.94996 0.46577 0.95427 −0.038606 −0.4236 0.12406 0.82774
−0.73294 −0.46279 0.69853 −0.84742 0.55524 0.60817 −0.94712 0.16774

W 2 =

0.47671 −0.77882 −0.64426 −0.32418 −0.51511 0.51364 −0.42554 0.91777
0.75629 0.55262 −0.1872 1.4112 −0.4036 0.53594 −1.0972 0.45798
−0.92655 1.0895 2.2871 0.92763 0.70758 −0.15517 0.091498 −0.85449

W 3 =
[
−0.79882 1.6991 −1.2911
]
b1 =

−1.8961
−1.1038
−0.37574
−0.73251
0.50942
0.54989
−1.2817
−1.6728

b2 =

−1.6469
−0.25452
−1.575

b3 =
[
0.42398
]
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